平成28年９月20日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青森県エネルギー総合対策局ＩＴＥＲ支援室長
入札説明書等に関する質問書に対する回答書
	公　　告　　日
	平成２８年８月２６日　　

	品　　　　　名
	ＰＥＴ用薬剤合成装置及び理化学機器

	質　　問　　事　　項

	１．「３　機器仕様　（２）制御装置　ウ」
「表示画面は日本語であること。」とございますが、メニューやメッセージ等すべて日本語でならなければならないでしょうか。また、本項目は「（１）標識合成装置」のア～キのすべてに適用されるのでしょうか。
２．「３　機器仕様　（２）制御装置　オ」
「インターネットを通じ、外部で運転状況をモニターし、故障診断ができること。リモートモニタ機能であること。」とございますが、本項目は「（１）標識合成装置」のア～キのすべてに適用されるのでしょうか。


	回　　　　　　答

	１．「３　機器仕様　（２）制御装置　ウ」
慣用的に外来語を用いる場合を除き、日本語（日本語訳を含む）とします。また、本項目は「（１）標識合成装置」中の合成装置（ア～エ）に適用するものです。
２．「３　機器仕様　（３）制御装置　オ」
　本項目は「（１）標識合成装置」中の合成装置（ア～エ）に適用するものです。



